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сификационные модели и не оценивались чув-
ствительность и специфичность распознавания. 
Целью нашей работы было изучить воз-
можность применения потенциометрической 
мультисенсорной системы для диагностики 
рака мочевого пузыря и выбрать метод машин-
ного обучения, который позволит с наибольшей 
точностью определить статус относительно за-
болевания. Для этого были отобраны образцы 
проб мочи больных раком мочевого пузыря и 
контрольной группы (более 25 для каждой груп-
пы). Все образцы отбирались утром, натощак и 
хранились при температуре –5 °С, что обеспе-
чивало постоянство состава. Результаты изме-
рений были исследованы основными методами 
машинного обучения: метод главных компонент, 
логистическая регрессия, дерево решений, слу-
чайный лес и т.д.
Выводы будут представлены на конферен-
ции. 
Исследование проводится при поддерж-
ке Фонда содействия инновациям по програм-
ме УМНИК в рамках договора № 653ГУЦ-
ЭС8-D3/63076 от 02 декабря 2020.
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Вольтамперометрическое определение ци-
перметрина основано на способности ципер-
метрина электрохимически или адсорбционно 
осаждаться из анализируемого раствора на по-
верхности графитового электроде при потенци-
але накопления, с последующим растворением 
в процессе анодной развертки при потенциале, 
характерным для циперметрина.
Циперметрин – это пиретроидный пестицид 
2 типа, который относится к группе цианопире-
троидов. Хореатозы, судорожные припадки, на-
рушение походки, контроль движений и другие 
нейротоксические эффекты являются проявле-
нием его характерных особенностей и относятся 
ко 2 и 3 группам риска для человека [1, 2]. ПДК 
циперметрина в воде и воздухе колеблется от 
0,006 до 0,5 мкг/дм3, что требует от аналитиче-
ских методов контроля достаточно низкий пре-
дел обнаружения, допускаемой погрешностью, 
временными затратами и стоимостью анализа. 
Для вольтамперометрических методов при опре-
делении органических веществ данные требова-
ния выполнимы. 
Для увеличения чувствительности метода 
широко используется модификация поверхно-
сти различными элементами и органическими 
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веществами. Нами разработан новый способ мо-
дифицирования поверхности графита мезопори-
стым углеродом. Способ заключался в предва-
рительной подготовке раствора модификатора: в 
0,005 г полистирола добавляли 0,01 г мезопори-
стого углерода и растворяли в 1 мл дихлорэтана. 
Полученный раствор тщательно перемешивали 
и наносили на рабочую поверхность электрода. 
Изучена зависимость аналитического сиг-
нала циперметрина от времени контакта моди-
фицированного раствора с поверхностью элек-
трода. Из полученной зависимости выбрано 
оптимальное время контакта, которое составля-
ло 3–4 сек. На рисунке представлена вольтампе-
рограмма пестицида на графитовом электроде, 
модифицированном мезопористым углеродом. 
Таким образом, нами впервые получен 
аналитический сигнал циперметрина при кон-
центрации порядка 10–2 – 10–3 мкг/мл, выбраны 
рабочие условия его определения для дальней-
шей разработки методики его количественного 
определения.
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Алюминий-ионный аккумулятор открывает 
большие перспективы в аккумуляторной про-
мышленности. Теоретическая объемная емкость 
алюминий–ионной аккумуляторной батареи 
(АИА) составляет 8046 мАч/см3, что в 3–4 раза 
превышает емкость литий-ионного аккумуля-
тора (2062 мАч/см3) [1]. АИА обладает сверх-
высокой скоростью заряда и разряда, низкой 
стоимостью, высокой пожаробезопасностью и 
экологичностью, по сравнению с другими хими-
ческими источниками тока.
С точки зрения стоимости, электрохимиче-
ской стабильности и температурного диапазона 
существования электролита в жидком состоянии 
Рис. 1.  Вольтамперограмма пестицида на графитовом электро-
де (1) и модифицированном мезопористым углеродом (2)
